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Electric head massager

User Manual

* Please read the manual carefully before use.

English

O Warnings

1. Please use this product carefully for patients with heart disease,
cancer, malignant tumor and hypotension.

2. Please do not use this product in case of trauma, burns or fracture.

3. The surface of the product produces temperature. Please use it
carefully if you are sensitive to heat.

4. If you feel uncomfortable after using the product, please consult your
doctor in time.

O Notice

1. Before using, please make sure that the product voltage is consistent
with the voltage of the operational environment, and the power plug is
suitable for the socket.

2. This product is for massage only.

3. Shall not use or store this product in the place with water, fire, high
temperature, humidity or dust.

4. Please do not use this product when your hands are wet or near the
water source, such as kitchens or bathrooms.

Benutzerhandbuch ...

Manuel D'utilisateur -....:

* Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung
vor Gebrauch sorgfaltig durch.

O Warnhinweise

1. Bitte verwenden Sie dieses Produkt sorgfaltig fiir Patienten mit
Herzerkrankungen, Krebs, bosartigem Tumor und Hypotonie.

2. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Traumata, Verbrennungen
oder Frakturen.

3. Die Oberflache des Produkts erzeugt eine Temperatur. Bitte verwenden
Sie es vorsichtig, wenn Sie hitzeempfindlich sind.

4. Wenn Sie sich nach der Anwendung des Produkts unwohl fiihlen,
konsultieren Sie bitte rechtzeitig Ihren Arzt.

O Hinweis

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Produktspannung mit der
Spannung der Betriebsumgebung tibereinstimmt und der Netzstecker fiir
die Steckdose geeignet ist.

2. Dieses Produkt ist nur fiir die Massage bestimmt.

3. Verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht an einem Ort mit
Wasser, Feuer, hoher Temperatur, Feuchtigkeit oder Staub.

4. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihre Hande nass sind
oder in der Nahe der Wasserquelle, wie z.B. in Kiichen oder Badezimmern.

*Lisez attentivement les instructions avant
de les utiliser, s'il vous plait.

O Attention

1. S'il vous plait utiliser ce produit avec soin pour les patients atteints de
maladie cardiaque, cancer, tumeur maligne et hypotension.

2. Veuillez ne pas utiliser ce produit en cas de traumatisme, de briilures ou
de fracture.

3. La surface du produit produit de la température. Veuillez |'utiliser avec
précaution si vous étes sensible a la chaleur.

4. Sivous vous sentez mal a l'aise aprés avoir utilisé le produit, s'il vous plait
consulter votre médecin a temps.

O Avis

1. Avant l'utilisation, assurez-vous que le produit de la tension est conforme
a latension de l'environnement opérationnel, et la prise d'alimentation est
adapté pour la prise.

2. Ce produit est pour le massage seulement.

3. Ne doit pas utiliser ou stocker ce produit dans |'endroit avec de l'eau, du
feu, de la température élevée, de I'humidité ou de la poussiére.

4. S'il vous plait ne pas utiliser ce produit lorsque vos mains sont humides
ou pres de la source d'eau, comme les cuisines ou les salles de bains.

Jezyk polski

Instrukcje

Przed uzyciem nalezy uwaznie przeczyta¢ nastepujace
$rodki ostroznosci bezpieczenstwa

O Ostrzezenie

1. Pacjenci z nastgpujgcymi objawami powinni stosowac¢ ostrozno$¢
® Pacjenci z nowotworem, pacjenci z nowotworem ztosliwym
@ Pacjenci z urazem gtowy, oparzeniami i chorobami skéry
2. Jesli produkt czuje sie niewygodnie podczas uzytkowania,
nalezy przesta¢ go uzywac¢ w odpowiednim czasie

O Sprawy wymagajace uwagi

. Przed tadowaniem produktu upewnij sie, czy napigcie tadowarki jest odpowiednie
dla napigcia tadowania produktu przed tadowaniem. Prosimy nie uzywac¢ produktu
podczas procesu tadowania.

. Ten produkt jest uzywany do celéw masazu.

Nie uzywac ani przechowywa¢ w miejscach z woda, ogniem, wysokg temperatura,

wilgotnoscia lub pytem.

Jesli produkt jest uszkodzony, niekompletny lub ma inne usterki, takie jak

przegrzanie, prosimy nie demontowac¢ ani naprawia¢ go bez autoryzacji. Prosimy

o kontakt z dealerem lub wyznaczonym centrum obstugi posprzedaznej w celu

naprawy w odpowiednim czasie.
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Instructies

Nederlands

Przed uzyciem nalezy uwaznie zapoznac¢ sig z ponizszymi
Srodkami ostroznosci bezpieczenstwa

@ Varovani
1. Pacienti s nasledujicimi pfiznaky by méli uzivat opatrné
® Pacienti s rakovinou, pacienti s malignim nadorem
@ Pacienti s poranénim hlavy, popaleninami a koZznimi onemocnénimi
2. Pokud se vyrobek béhem pouzivani citi nepfijemné,
prestarite ho véas pouzivat

0 Zalezitosti vyzadujici pozornost

1. Pfed nabijenim produktu potvrdte, zda je napéti nabijecky vhodné pro
nabijeci napéti produktu pfed nabijenim. Prosim, nepouzivejte produkt
bé&hem procesu nabijeni.

2. Tento vyrobek se pouziva pro masazni ucely.

3. Nepouzivejte ani neukladejte na mistech s vodou, ohném, vysokou
teplotou, vihkosti nebo prachem.

4. Pokud je vyrobek poskozeny, netiplny nebo ma jiné poruchy, jako je
prehrati, nerozebirejte ho bez autorizace. Kontaktujte prosim prodejce nebo
uréené poprodejni servisni centrum pro opravu véas.

Lees de volgende veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door
voor gebruik

© Waarschuwing

1. Patiénten met de volgende symptomen dienen voorzichtig te worden gebruikt

® Kankerpatiénten, maligne tumorpatiénten

@ Patiénten met hoofdtrauma, brandwonden en huidziekten

2. Als het product tijdens gebruik ongemakkelijk aanvoelt, stop dan met het
tijdig gebruiken

© Zaken die aandacht behoeven

. Controleer voordat u het product oplaadt of de laadspanning geschikt is voor de
laadspanning van het product voordat u het oplaadt. Gebruik het product niet
tijdens het opladen.

Dit product wordt gebruikt voor massage doeleinden.

Niet gebruiken of opslaan op plaatsen met water, vuur, hoge temperatuur,

vochtigheid of stofdekking.

. Wanneer het product beschadigd, incompleet of andere storingen heeft, zoals
oververhitting, gelieve het niet te demonteren of te repareren zonder
toestemming.Neem contact op met de dealer of aangewezen after-sales service
center voor reparatie op een tijdige manier.
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Las féljande sakerhetsforeskrifter noggrant fére anvandning

© Varning

1. Patienter med féljande symtom bér anvanda med forsiktighet

® Cancerpatienter, maligna tumdrpatienter

@ Patienter med huvudskador, brannskador och hudsjukdomar

2. Om produkten kanns obekvam under anvandning, sluta anvanda den i tid

© Observera

1. Innan du laddar produkten, kontrollera om laddningsspanningen ar lamplig
for produktens laddningsspanning fére laddning. Anvand inte produkten
under laddningsprocessen.

2. Denna produkt anvands for massage andamal.

3. Anvand inte eller forvara pa platser med vatten, eld, hdg temperatur,
fuktighet eller dammtéckning.

4. Om produkten ar skadad, ofullstandig eller har andra fel som dverhettning,
vanligen ta inte isar eller reparera den utan tillstand. Kontakta
aterforsaljaren eller utsedd kundservice for reparation i tid.

Masseur De Téte

&y RoHS (€ FC &S
Made in China

Product name Eﬂlsgggeﬂead Net weight 5.70z/163g Produktname &fgm%shsgsg egerit Nettogewicht | 5.7 0z/163g
Product model | YK-1806 Battery capacity | 650mAh Produktmodell | YK-1806 Batteriekapazitat| 650mAh
Egﬁzg,:? e DC5V/1A Intensity control | 3 levels l.sat(":l:rs]_'pannung/ DC5V/1A Intensitatsregler | 3 Stufen

Rated voltage/ DC 3.7V/500mA . 7*5.4*5.4"/176.8 Nennspannung/ DC 3.7V/500mA .. 7*5.4*5.4"/176.8
current v productsize | «137.7137.7mm -strom v Produkterole | +137.7+137.7mm

Nom du produit Electrique Poids Net 5.7 0z/163g

Modéleduproduit| Yk-1806  [capacitedela i oqo

Tension de charge Contrdle D’

/courant 5€1 pcsviA intensitér 3 Stufen

Tension nominale . .. | 7"5.4*5.4"/176.8
DC 3.7V/500mA

Jcourant / taille du Produit |, 277000

H Instructions

1. Please put the head massager on the head. Press the button once to enter
1 level massage. Press twice to get 2 level massage. Press the button three
times to get 3 level massage, press the button four times to shut down.

2. Please charge the product with its USB port. About three hours, this
product can be fully charged and used for 1.5 hours. It is recommended to
use it for about 10 minutes each time.

W Anweisungen

1. Bitte legen Sie das Kopfmassagegerat auf den Kopf. Driicken Sie die Taste
einmal, um eine Massage auf 1 Ebene einzugeben. Driicken Sie zweimal, um eine
2-stufige Massage einzugeben. Driicken Sie die Taste dreimal, um eine dreistufige
Massage zu erhalten, driicken Sie die Taste viermal, um das Gerét auszuschalten.
2. Bitte laden Sie das Produkt mit seinem USB-Anschluss auf. Etwa drei Stunden
lang kann dieses Produkt vollstandig aufgeladen und 1,5 Stunden lang verwendet
werden. Es wird empfohlen, es jeweils flir ca. 10 Minuten zu verwenden.

Hm Instruction

1. Veuillez mettre le masseur de téte sur la téte. Appuyez sur le bouton une fois
pour entrer 1 niveau de massage. Appuyez deux fois pour obtenir 2 niveau de
massage. Appuyez sur le bouton trois fois pour obtenir 3 Niveau de massage,
appuyez sur le bouton quatre fois pour arréter.

2. Veuillez charger le produit avec son port USB. Environ trois heures, ce produit
peut étre complétement chargé et utilisé pendant 1,5 heures. Il est recommandé
de ['utiliser pendant environ 10 minutes a chaque fois.

Nazwa produktu |Elektryczny masazer gowy | VWaga netto 163g Nazev produktu E'ﬁ';}?&'%{ﬂ@i@“' Cista hmotnost 163g Naam van het product hEA?éﬁ;‘:gQige Nettogewicht 163g Produktnamn Elektrisk huvudmassage Nettovikt 163g

Model produktu | YK-1806 Pojemnosé baterii|  650mAh Model produktu | YK-1806 Kapacita baterie 650mAh Productmodel | YK-1806 Batterijcapaciteit 650mAh Produktmodell | YK-1806 Batterikapacitet 650mAh

Napiecie tadowania/prad | DC 5V/1A Intensywnosc¢ kontroli 3 poziomy Nabijeci napétifproud | DC 5V/1A Kontrolni intenzita 3drovné Laadspanning/stroom | DC 5V/1A Regelintensiteit 3-niveaus Laddningsspanning/strom [ DC 5V/1A Kontrollintensitet 3 nivaer
- : . 176.8*137.7 L . 176.8*137.7 . : 176.8137.7 . . N 176.8*137.7

Napiecie znamionowe/prad| DC 3.7V/500mA | Rozmiar produktu | . 137.7mm Jmenovité napétifproud | DC 3.7V/500mA | Velikost produktu “137.7mm Nominale spanningistroom | DC 3.7V/500mA | Productgrootte *137.7mm Mérkspanning/strom | DC 3.7V/500mA | Produkistorlek *137.7mm
H Metoda uzycia W Pouziti B Gebruiksmethoden B Anvandningsmetod

-

. Postawa uzytkowania: Pozycja 1, nacis$nij przetgcznik, wybierz
ulubiony tryb i umie$¢ masazer na gtowie; Pozycja 2, naci$nij
przetacznik, wybierz preferowany tryb, powoli poruszaj sie w goére i
w dot wzdtuz gtowy, pozwalajgc catej skorze glowy w petni
otrzymac masaz wibracyjny.

Prosze przynie$¢ wtasng tadowarke do telefonu komérkowego
5V1Ai podtgczy¢ jg do kabla tadowania USB w celu tadowania.
Nacisnij przetacznik zasilania, aby rozpocza¢ prace, z 3-poziomami
intensywnosci, a nastgpnie nacisnij wytaczenie, aby przesta¢
pracowac.

4. Automatycznie wytgcz i przestan pracowac po 10-minutach ciggtej
pracy.

w N

1. Poloha pouziti: Poloha 1, stisknéte spinac, vyberte oblibeny rezim
a polozte masazni pfistroj na hlavu; Poloha 2, stisknéte spinac,
zvolte preferovany rezim, pomalu se pohybujte nahoru a dolt
podél hlavy, coz umozni celé pokoZce hlavy pIné pfijmout vibraéni
masaz.

2. Prineste si prosim vlastni nabije¢ku mobilniho telefonu 5V1A a
pripojte ji k nabijecimu kabelu USB pro nabijeni.

3. Stisknéte spinac napajeni pro zahajeni prace s tfemi Grovnémi
intenzity a pak stisknéte vypnuti, abyste prestali pracovat.

4. Automaticky vypnéte a prestarite pracovat po deseti minutach
nepretrzitého provozu.

1. Gebruik houding: Positie 1, druk op de schakelaar, selecteer uw
favoriete modus, en zet de massager op uw hoofd; Positie 2, druk
op de schakelaar, selecteer de gewenste modus, beweeg
langzaam op en neer langs het hoofd, zodat de hele hoofdhuid
volledig de vibratiemassage kan ontvangen.

2. Neem uw eigen 5V1A mobiele telefoonlader mee en sluit deze aan
op een USB-oplaadkabel om op te laden.

3. Druk op de stroomschakelaar om te beginnen met werken, met
3-niveaus van intensiteit, en druk vervolgens op shutdown om te
stoppen met werken.

4. Sluit automatisch af en stop met werken na tien minuten van
ononderbroken verrichting.

1. Anvandningsstallning: Position 1, tryck pa knappen, valj ditt
favoritldge och satt massageren pa huvudet; Placering 2, tryck pa
knappen, valj 6nskat lage, ror dig langsamt upp och ner langs
huvudet, sa att hela harbotten kan ta emot vibrationsmassan.

2. Ta med din egen 5V1A mobiltelefon laddare och anslut den till en
USB-laddningskabel for laddning.

3. Tryck pa strombrytaren for att borja arbeta med 3 intensitetsnivaer
och tryck sedan pa avstangning for att sluta arbeta.

4. Stang automatiskt av och sluta arbeta efter 10 minuters
kontinuerlig drift.

Manual del usuario

Espafiol

Manuale utente ...,

* Por favor, lea atentamente el manual antes de utilizarlo.

O Advertencias

1. Por favor, utilice este producto con cuidado para pacientes con
enfermedades cardiacas, cancer, tumores malignos e hipotension.

2. Por favor, no utilice este producto en caso de traumatismo, quemaduras
o fracturas.

3. La superficie del producto produce temperatura. Por favor, Gselo con
cuidado si es sensible al calor.

4. Si se siente incdmodo después de usar el producto, por favor consulte a
su médico a tiempo.

O Aviso

1. Antes de utilizarlo, aseglrese de que la tensién del producto sea
coincide con el voltaje del entorno en que funciona y de que el enchufe
de alimentacién es adecuado para la toma de corriente.

2. Este producto es solo para masaje.

3. No debe usar ni almacenar este producto en el lugar con agua, fuego,
alta temperatura, humedad o polvo.

4. Por favor, no use este producto cuando sus manos estén mojadas o
cerca de la fuente de agua, como cocinas o bafios.

* Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'uso.

O Avvertenze

1. Si prega di utilizzare questo prodotto con attenzione su pazienti con
malattie cardiache, cancro, tumore maligno e ipotensione.

2. Si prega di non utilizzare questo prodotto in caso di traumi, ustioni o
fratture.

3. La superficie del prodotto aumentera la temperatura. Si prega di usare
con attenzione il prodotto se si dovesse essere sensibili al calore.

4. Se ti dovessi sentire a disagio dopo aver usato il prodotto, consulta il
tuo medico.

O Avviso

1. Prima dell'utilizzo, assicurarsi che la tensione del prodotto sia adatta alla
tensione dell'ambiente operativo e che la spina di alimentazione sia
compatibile con la presa.

2. Questo prodotto & solo per massaggi.

3. Non utilizzare o conservare questo prodotto vicino ad acqua, fuoco, alte
temperature, umidita o polvere.

4. Si prega di non utilizzare questo prodotto con mani bagnate o vicino ad
acqua, come cucine o bagni.

gr(:)n(}ll:zfodel Cmaat;%g le(fgctrico Peso neto 5.702/163g gz)n(;gt‘:gl e{\g,?tsrisfog%gt‘t)gta Peso netto | 5.7 0z/163g
r::)?iet:lgtgel vK-1806 I baterta | GsomAn hpdf::%ﬂ:?odel YK-1806 Copasieaia | ssoman
cotinge | ocsvia | iioncidad | 3niveles Volcege/Conentd ocsvin | SRR |3 el
Tensién/corriente | DC 3.7V/500mA ;?g(‘fu’i‘;:el 715’747512 7/177nfni \//cz:l:;%egrigenominale DC 3.7V/500mA Di":;gﬂg&i)de' 71;475143 7/177n:5n5i

H Instrucciones

1. Por favor, coloque el masajeador de cabeza en la cabeza. Presione el botén
una vez para entrar en un nivel de masaje. Presione dos veces para obtener un
masaje de dos niveles. Presione el botdn tres veces para obtener un masaje de
3 niveles, presione el botdn cuatro veces para apagar.

2. Cargue el producto con su puerto USB. Alrededor de tres horas, este
producto puede cargarse y utilizarse durante 1,5 horas. Se recomienda
utilizarlo durante unos 10 minutos cada vez.

W Istruzioni

1. Si prega di posizionare il massaggiatore sulla testa. Premendo una volta il pulsante si avviera il
livello 1 di massaggio. Premendo due volte il pulsante si awviera il livello 2 di massaggio.
Premendo tre volte il pulsante si avviera il livello 3 di massaggio, premendo quattro volte il
pulsante si spegnera il prodotto.

2. Si prega di ricaricare il prodotto tramite la sua porta USB. Questo prodotto si carichera
completamente in circa tre ore, per un utilizzo di 1,5 ore. Si consiglia di usarlo per circa 10 minuti
ognivolta.
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MapoakahoUpe dIABACTE TTPOCEKTIKG TIG AKOAOUBEG
TPOQPUAGEEIS aopalegiag TTpiv atrd Tn Xprion

O Trposidotoinon
1. O1 aoBeveig pe Ta akOAOUBA GUUTITWHATA TTPETTEN VO XPNOIKOTIOIOUV [E TIPOTOXN
@ AoBeveig Pe KapKivo, aoBeveig Pe KakorBelg dykoug
@ AcBeveig pe Tpalpa oTo KEQAAI, eykadpaTta Kal SEPUATIKEG TTABNOEIG
2. Edv 10 Trpoidv aiobavetal dBoAa Katd Tn Xprion, TTOpaKaAw OTAUOATAOTE VO
TO XPNOIUOTIOIEITE EYKAIPWG

O 6uarta rou xpeiddovTal TTPOCOXN

1. Mpiv ammd T @épTIoN Tou TTPOIdVTOG, EMREBAILOTE EGV N TGN QOPTIOTH Eival
KAT@AANAN yia TNV Taon QOPTIoNG TOU TTIPOIGVTOG TTpIV atrd Tn @opTIon. MapakaAw
NV XPNOIUOTIOIEITE TO TTPOIGV KaTd Tn Sidipkela TNG dladikaaiag ¢opTIoNnG.

2. AuTo TO TIPOIGV XPNOIYOTIOIEITAI YIa OKOTTOUG PACGd.

3.Mnv xpnaoipoTroieiTe 1} amoBnKeVETE O€ PEPN PE VEPD, PWTIA, UWPNAI Beppokpaaia,
uypaaia rj kGAuyn okévng.

4.01av 10 TIPOI6V €ival KATEOTPAUPEVO, EANITTEG 1) €Xel GAAEG BUOAEITOUPYiEG OTTWG
UTTEPBEPHAVOT, TTAPAKAAW PNV ATTOCUVAPHOAOYATETE i UNV TO ETTISIOPBWOETE
Xwpig £§oua1oddTnon MapakaAoUPE ETTIKOIVWVACTE PE TOV QVTITTIPOCWTTO I TO
KaBOPITUEVO KEVTPO EGUTINPETNONG UETATIWANCEWY VIO TNV ETTIOKEUN EYKAIPWG.

UtaSit{lSOk Magyar nyelv

Vej lEdIlillg Dansk sprog

Hasznalat el6tt figyelmesen olvassa el az alabbi biztonsagi
dvintézkedéseket:

O Figyelmeztetés

1. A kdvetkez6 tiineteket mutaté betegeknél 6vatosan kell alkalmazni

® Rakos betegek, malignus daganatos betegek

@ Fejsérilésben, égési sériilésben és bérbetegségben szenvedd betegek

2. Ha a termék kényelmetlenil érzi magat hasznalat kbzben, kérjlik,
hagyja abba idében a hasznalatat

O Figyelmet igénylé ligyek

1. Atermék toltése elétt ellendrizze, hogy a téltéfesziiltség megfelel-e a
termék toltési feszllltségének a toltés elétt. Kérjik, ne hasznalja a terméket
a toltési folyamat soran.

2. Ezt a terméket masszazs céljara hasznaljak.

3. Ne haszndlja és ne tarolja olyan helyeken, ahol viz, tiiz, magas
hémérséklet, paratartalom vagy por fedett.

4. Amennyiben a termék sérilt, hianyos, vagy mas mikédési hibakkal
rendelkezik, mint példaul tilmelegedés, keérjik, ne szétszerelje vagy javitsa
meg engedély nélkil. Kérjlk, forduljon a keresked6héz vagy a kijelolt
értékesités utani szervizk6zponthoz a javitas érdekében idében.

Laes folgende sikkerhedsforanstaltninger omhyggeligt for brug

O Advarsel

1. Patienter med fglgende symptomer bgr anvende med forsigtighed
o Kreeftpatienter, maligne tumorpatienter
e Patienter med hovedskader, forbraendinger og hudsygdomme
2. Hvis produktet foles ubehageligt under brug,
skal du stoppe med at bruge det rettidigt

O Sporgsmal, der kraeever opmaerksomhed

1. For opladning af produktet, bedes du bekraefte, om opladerspaendingen er
egnet til produktets opladningsspaending, far opladning. Brug venligst ikke
produktet under opladningsprocessen.

2. Dette produkt anvendes til massage formal.

3. Brug eller opbevar ikke steder med vand, brand, hgj temperatur, fugtighed
eller stgvdaekning.

4. Hvis produktet er beskadiget, ufuldstaendigt eller har andre fejl saésom
overophedning, skal du ikke demontere eller reparere det uden tilladelse.
Kontakt venligst forhandleren eller udpeget kundeservice for reparation
rettidigt.
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W uéBodog xpnong B Hasznalati médszer B Anvendelsesmetode

1. Xrdon xprong: ©éon 1, TTatioTe To SIAKOTITN, ETTIAEETE TNV QyaTTNUEVN
Aeitoupyia oag, kal BAATE To pacdad oTo KePAAl oag. Oéan 2, TTATAOTE TOV
SIAKOTTITN, ETIAEETE TNV TTPOTIMWHEVN AgITOUpYia, PETAKIVNOEITE apyd
TIEVW-KATW KATE PAKOG TOU KEQPAAIOU, ETTITPETTOVTAG € OAOKANPO TO
TPIXWTO TNG KEQAARG va AdBel TTAApwWG To pacdag dévnong.

2.MopakaAw GEPTE T BIKG 0AG YOPTIOTH KIVATOU TNAEPUIVOU 5Kal oUVSEDTE
T0 O€ éva KaAWdIo POPTIONG YIa POPTION.

3.MiéaTe TO IAKOTITN 10XUOG Yia va EEKIVAOETE TNV €pyacia, PE Tpia TTITEdA
£VTaONG, KOl TN OUVEXEIQ TTIECTE TO KAEIOIUO YIO VO OTAUATACETE VO
epydaleoTe.

4. KAeioTe auTtdpaTa KOl OTOPATAOTE VO EPYAZETTE PETE OTTO OEKAl AETITA
ouvEXOUG AEITOUpYiag.

1. hasznalati testtartas: 1. pozicid, nyomja meg a kapcsolét, valassza
ki a kedvenc modot, és tegye a masszazst a fejére; 2. pozicio,
nyomja meg a kapcsolét, valassza ki a kivant modot, lassan
mozogjon fel és le a fej mentén, lehetévé téve az egész fejbor
szamara, hogy teljes mértékben megkapja a vibracios masszazst.

2. Kérjik, hozza magaval a sajat 5V1A mobiltelefon toltéjét, és
csatlakoztassa USB téltékabelhez a toltéshez.

3. Nyomja meg a tapkapcsolét a 3 intenzitasi munka
megkezdéséhez, majd nyomja meg a leallitas ledllitdsahoz.

4. Automatikusan ledllitia és hagyja abba a munkat 10 perc
folyamatos miikddés utan.

1. brugsholdning: Position 1, tryk pa kontakten, vaelg din foretrukne
tilstand, og seet massageren pa dit hoved; Placering 2, tryk pa
kontakten, vaelg din foretrukne tilstand, bevaeg dig langsomt op og
ned langs hovedet, sa hele hovedbunden kan modtage
vibrationsmassagen fuldt ud.

2. Medbring din egen 5V1A mobiltelefon oplader og tilslut den til et
USB-opladningskabel til opladning.

3. Tryk pa afbryderen for at begynde at arbejde med 3
intensitetsniveauer, og tryk derefter pa shutdown for at stoppe
arbejdet.

4. Automatisk lukke ned og stoppe med at arbejde efter 10 minutters
kontinuerlig drift.




